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Fiche 
procédure

L’échantillonnage avec anneaux de carottage (cylindre Inox) est une alternative au kit méthanol. Il permet 
d’effectuer des prélèvements de sol en vue d’analyse de composés volatils avec un minimum de manipula-
tion et sans emploi de méthanol.

Cette méthode de prélèvements est indiquée pour des sols cohésifs (sable fin, limon, argile) et est possible 
dans certains types de sols peu ou pas cohésifs (sables plus ou moins grossiers).

Nous vous proposons soit la location d’une mallette contenant le kit complet d’échantillonnage soit unique-
ment la fourniture des anneaux de carottage (cylindres inox réutilisables + bouchons).

Les anneaux de carottages ont une contenance de 16mL (~ 25 g).
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Mode opératoire :

Nettoyer l'intérieur du carottier avec un mou-
choir en papier. Si nécessaire décontaminer / 
stériliser l'échantillonneur à la flamme (lampe à 
souder, chalumeau).
L'anneau de carottage peut être inséré dans le 
carottier avant ou après la décontamination, à 
condition qu'il soit propre.

Prélever un grand échantillon de sol à une profondeur suffisante 
(par exemple 1 mètre) à l'aide d'un échantillonneur quelconque (ici : 
tarière hollandaise).
■ �L'échantillonnage à une profondeur insuffisante donne un échan-

tillon contenant une quantité non représentative de substances 
volatiles.

■ �Enlever toute trace de sol à l'extérieur de l'échantillon principal.

http://www.AGROLAB.com/fr


2www.AGROLAB.com/fr

Insérer un anneau de carottage (cylindre inox) dans le 
carottier et enfoncer ce dernier le plus loin possible dans 
votre échantillon afin de bien remplir le cylindre inox.

En sol dur ou collant, utiliser un maillet. En sol pierreux, 
corriger si besoin les petits dommages éventuels de l’arê-
te avec une lime.

A l’aide du support avec goupille, faire sortir le cylindre 
inox du carottier. Le volume de terre dans l'anneau de 
carottage est maintenant de 16 ml (~ 25 grammes).

Nettoyer soigneusement les bords de l'anneau de carot-
tage afin d’obtenir une fermeture parfaitement étanche à 
l'air avec les bouchons.

Fermer chaque extrémité du cylindre inox avec un  bou-
chon.
Les joints des bouchons sont étanches à la diffusion grâce 
à une couche d'aluminium. Pour éviter toute corrosion, 
l'aluminium est recouvert de PET du côté de l'échantillon. 
Le PET résiste à la plupart des substances volatiles.

Placer un anneau de carottage par sachet ZIP et bien 
renseigner l’étiquette double code-barres :
L’échantillon peut alors être stocké dans la glacière* ou le 
congélateur.
* Le refroidissement est suffisant pour une durée de stockage de quelques jours  
(48 heures avant l'extraction en laboratoire). En cas de congélation, une période de  
max. 2 semaines est conseillée. En fonction de la (des) norme(s).
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Dans chaque glacière 8 emplacements, mettre au maximum 4 échantillons (soit 4 pots de sol et les 4 sachets ZIP corre-
spondant et contenant chacun un cylindre Inox)
Envoyer les glacières au laboratoire comme habituellement.

Si la mallette avec le kit d’échantillonnage vous a été four-
nie par nos soins, veiller à retourner celle-ci propre et en 
bon état au laboratoire. Toute mallette renvoyée endom-
magée ou non nettoyée engendrera un coût supplémen-
taire sur votre commande.
Afin de retirer l’excédent de terre dans le carottier, vous 
pouvez utiliser le piston.

Afin d’éviter une ouverture accidentelle de la mallette 
durant le transport, nous vous demandons de bien vouloir 
la verrouiller à l’aide des Serflex fourni (au niveau des deux 
trous de chaque côté des fermetures) sans trop serrer 
ceux-ci afin qu’il soit facile de les couper par la suite.

Passage de la commande analytique :
■ �Commande manuelle : veillez à indiquer clairement sur la commande, pour les échantillons concernés, la 

présence d’anneau de carottage.
■ �Commande via la plateforme ALOORA : Indiquer le code barre du pot de sol ainsi que de l’anneau de carot-

tage dans le même échantillon et ajouter le paramètre 138269 sur les échantillons concernés.

En parallèle, prélever un pot de sol par échantillon sur lequel sera réalisé la matière sèche et éventuellement d’autres 
analyses en fonction de vos besoins.
Ainsi pour un même échantillon vous devez avoir un pot de sol + un anneau de carottage.
Veuillez à bien identifier les deux de la même manière. 

1 échantillon

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter 
à l'adresse info@al-west.nl.

Toutes les informations sont fournies sans garantie.  
Ce document a été rédigé par AGROLAB GROUP avec le plus grand soin.  

Nous déclinons toutefois toute responsabilité.
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